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Care of a Foley Catheter 

 
A Foley catheter is a tube that is put into the bladder to drain urine out of the 

body. A Foley catheter can stay in the bladder for hours or weeks. 

 

Having the catheter put in 
1. You will be asked to lie down. 

2. The nurse will clean the skin around the opening where urine comes out 

of your body. 

3. The catheter is put into the opening and gently pushed into your bladder.  

4. When the catheter reaches the bladder, a small balloon at the tip is filled 

with sterile water. The balloon holds the catheter in place to keep it from 

coming out of the bladder. 

5. The catheter is connected to a bag that will collect your urine. 

6. The bag is attached to your bed or clothing. 

 

Care while you have the catheter 
• Wash your hands with soap and water before and after caring for your 

catheter. 

• Clean the skin around the catheter each day. 

• Clean the skin and catheter after every bowel movement. 

• Keep the urine bag below waist level to prevent urine from flowing back 

into your bladder from the tubing and urine bag. Backflow of urine can 

cause an infection. 

• Wear cotton underwear to allow for air flow and drying in your genital 

area. 

• Drink at least 8 glasses of water or other liquids each day. Avoid drinks 

with caffeine, such as tea, coffee and colas. 

• Do not pull on the tubing. Do not step on the tubing when walking. You 

may want to clip or pin the tubing to your clothing. Make sure the safety 

pin goes around the catheter and not through it. 

• When getting into bed, hang the urine bag beside the bed or on the frame 

of the bed. Be sure to keep the bag below waist level. 

• Keep the tubing free of kinks or loops. 

• Only take the catheter and tubing apart to change the urine bag.  
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Cuidado de un catéter de Foley 

 
Un catéter de Foley es un tubo (sonda) que se coloca en la vejiga para drenar 

la orina del cuerpo. Un catéter de Foley puede permanecer en la vejiga 

durante horas o semanas. 

 

Inserción de la sonda 
1. Se le pedirá que se recueste. 

2. La enfermera limpiará la piel alrededor de la abertura por donde la orina 

sale del cuerpo. 

3. El catéter se inserta en la abertura y se empuja suavemente en la vejiga.  

4. Cuando el catéter llega a la vejiga, un pequeño globo en la punta se llena 

con agua esterilizada. El globo mantiene el catéter en su lugar evitando 

que se salga de la vejiga. 

5. El catéter se conecta a una bolsa que recolecta la orina. 

6. La bolsa se sujeta a la cama o a la ropa. 

 

Cuidados mientras tenga puesto el catéter 
• Lávese las manos con agua y jabón antes y después de llevar a cabo el 

cuidado del catéter. 

• Limpie diariamente la piel alrededor  del catéter. 

• Limpie la piel y el catéter después de cada deposición. 

• Mantenga la bolsa de orina por debajo del nivel de la cintura para evitar 

que la orina se devuelva a la vejiga desde la bolsa y el tubo, ya que esto 

puede causar una infección. 

• Use ropa interior de algodón para permitir la circulación de aire y el 

secado del área genital. 

• Beba por lo menos 8 vasos de agua u otros líquidos al día. Evite las 

bebidas que contengan cafeína como el té, el café y las bebidas cola. 

• No tire del tubo. No pise el tubo al caminar. Es aconsejable sujetar el 

tubo con una pinza o alfiler a la ropa. Asegúrese de que el alfiler rodee la 

sonda y no la atraviese. 

• Al acostarse, cuelgue la bolsa de orina al costado de la cama o en el 

armazón de ésta. Asegúrese de mantener la bolsa por debajo del nivel de 

la cintura. 

• Asegúrese de que el tubo no tenga pliegues ni curvaturas. 

• Solamente saque el catéter y el tubo para cambiar la bolsa de orina.  
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How to clean around your catheter 
1. Wash your hands with soap and water. 

2. Clean the skin near the catheter. Take a clean washcloth and moisten 

with warm water and soap. Gently wash around your urinary opening.  

3. Hold the end of the catheter to keep it from being pulled. Wash around 

the catheter to remove any blood, crust or mucus.  

4. Wash the area around your anus with a washcloth and warm water.  

5. Pat the genital area dry with a clean towel. 

6. Tape the catheter to your upper leg to prevent it from being pulled out. 

Make sure there is enough tubing so the catheter will not be pulled when 

you move your leg. 

 

Measuring the urine from your urine bag 
Empty the urine bag when it is 2/3 full or at least every 8 hours.  

1. If you are to record the amount of urine, place a measuring container on 

the floor next to you. If you are not to keep a record of the amount, you 

can empty the urine into the toilet. 

2. Remove the drain spout from its holder on the bottom of the urine bag 

without touching its tip. Open the clamp on the spout. 

3. Let the urine flow out of the urine bag into the container or toilet. Do not 

let the drain tube touch anything. 

4. When the bag is empty, clean the end of the drain spout with water and 

tissue. Close the clamp and put the drain spout into its holder at the 

bottom of the urine bag. 

5. If you are to measure the amount, record how much urine is in the 

container. Empty the measuring container into the toilet. Rinse it with 

clean water. 

 

Changing and cleaning your urine bag 
1. Get a new or clean urine bag with tubing. 

2. Put a clamp on the catheter tubing near the end that connects to the urine 

bag tube.  

3. Remove the catheter from the tubing to the old bag.  

4. Clean the ends of the new bag tubing and catheter with alcohol before 

putting them back together.  

5. Connect the catheter to the new bag.  

6. Open the clamp on the catheter tubing. 

7. Rinse the old bag with warm water.
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Cómo limpiar alrededor de la sonda 
1. Lávese las manos con agua y jabón. 

2. Limpie la piel cerca de el catéter. Tome un paño limpio y humedézcalo 

con agua tibia y jabón. Lave con cuidado alrededor de la abertura 

urinaria.  

3. Sostenga el extremo del catéter para evitar tirar de él. Lave alrededor del 

catéter para eliminar cualquier residuo de sangre, costras o mucosidades.  

4. Lave el área alrededor del ano con un paño y agua tibia.  

5. Seque el área genital dando palmaditas con una toalla limpia. 

6. Sujete el catéter con cinta adhesiva a la parte superior de su pierna para 

evitar tirar de él. Asegúrese de que el tubo tenga la suficiente holgura 

para no tirar del catéter al mover la pierna. 

 

Medición de la orina en la bolsa de orina 
Vacíe la bolsa de orina cuando esté 2/3 llena o al menos cada 8 horas.  

1. Si va a registrar la cantidad de orina, coloque un envase graduado en el 

suelo cerca de usted. Si no va a registrar la cantidad, puede vaciar la orina 

en el inodoro. 

2. Retire la boquilla de drenaje de su soporte en la base de la bolsa de orina 

sin tocar la punta. Abra la pinza de la boquilla. 

3. Deje que la orina caiga en el envase o en el inodoro. No deje que nada 

toque el tubo de drenaje. 

4. Cuando la bolsa esté vacía, limpie el extremo de la boquilla de drenaje 

con agua y pañuelos de papel. Cierre la pinza y coloque la boquilla de 

drenaje en su soporte en la base de la bolsa de orina. 

5. Si va a medir la cantidad, registre cuánta orina hay en el envase. Vacíe el 

envase graduado en el inodoro. Enjuáguelo con agua limpia. 

 

Cambio y limpieza de la bolsa de orina 
1. Obtenga una bolsa de orina nueva o limpia con tubo. 

2. Coloque una pinza en el tubo del catéter cerca del extremo que conecta al 

tubo de la bolsa de orina.  

3. Retire el catéter del tubo de la bolsa antigua.  

4. Limpie con alcohol los extremos del tubo de la bolsa nueva y del catéter 

antes de unirlos.  

5. Conecte el catéter a la bolsa nueva.  

6. Abra la pinza del tubo del catéter. 

7. Enjuague la bolsa usada con agua tibia. 
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8. Fill the bag with 2 parts white vinegar to 3 parts tap water. Leave the 

water and vinegar mixture in the bag for at least 20 minutes. You may 

use chlorine bleach instead of the vinegar. 

9. Empty and rinse the bag. Hang it upside down and let it air dry. 

10. When the bag is dry, store it in a clean plastic bag until you are ready 

to use it again. 

 

Removing your catheter 
Your doctor or nurse will remove your catheter when it is no longer needed. 

A syringe will be used to remove the water from the balloon inside your 

bladder. The catheter will then be gently pulled out. 

 

Problem Solving 
• If your catheter is not draining: 

─ Check to see if the tubing is twisted or bent. 

─ See if you are lying on the catheter or tubing. 

─ Make sure the urine bag is below waist level. 

• If your catheter comes out or is leaking: 

─ Place a towel or waterproof pad under you.  

─ Do not try to put the catheter back in. 

 

Call your doctor right away if: 
• Your catheter comes out or is leaking. 

• Your urine changes to be thick or more cloudy, or there is more mucus or 

blood in it. 

• Your urine has a strong foul odor. 

• No urine has drained from your catheter in 6-8 hours. 

• You have pain or burning in your urethra, bladder, abdomen or lower 

back. 

• You have shaking or chills or your temperature is over 101 degrees F or 

38 degrees C. 

 

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.  
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8. Llene la bolsa con 2 partes de vinagre blanco por 3 partes de agua de la 

llave. Deje la mezcla de agua y vinagre en la bolsa por al menos 20 

minutos. Puede usar blanqueador de cloro en vez de vinagre. 

9. Vacíe y enjuague la bolsa. Cuélguela al revés y déjela secar al aire. 

10. Cuando esté seca, guárdela en una bolsa plástica limpia hasta que esté listo 

para volver a usarla. 

 

Retiro del catéter 
Su médico o enfermera le quitará el catéter cuando ya no sea necesario. Se 

usará una jeringa para extraer el agua del globo dentro de su vejiga. Luego se 

retirará la sonda con cuidado.  

 

Solución de problemas 
• Si el catéter no drena: 

─ compruebe que el tubo no esté torcido o doblado; 

─ compruebe si está recostado sobre el catéter o el tubo; 

─ asegúrese de que la bolsa de orina está por debajo del nivel de la 

cintura. 

• Si el catéter se sale o tiene filtraciones: 

─ coloque una toalla o protector impermeable debajo suyo;  

─ no intente volverse a colocar el catéter. 

 

Llame a su médico de inmediato si: 
• el catéter se sale o tiene filtraciones; 

• la orina se hace espesa o más opaca, o si hay más mucosidades o sangre en 

ella; 

• la orina tiene un muy mal olor; 

• no se ha drenado orina de la sonda en 6 a 8 horas; 

• tiene dolor o ardor en la uretra, la vejiga, el abdomen o la parte baja de la 

espalda; 

• tiene temblores o escalofríos, o si su temperatura es superior a 101º F  

o 38º C. 

 

Hable con su médico o enfermera si tiene alguna pregunta o inquietud.  

 
Foley Catheter. Spanish. 

 

10/2005. Developed through a partnership of The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel 

Health and OhioHealth, Columbus, Ohio. Available for use as a public service without copyright restrictions 

at www.healthinfotranslations.com. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


